Navodila za uporabo
UROLIX hidrofilne vodilne Zice

Ta navodila za uporabo lahko prenesete z nase spletne strani: urotech.com.

Naudojimo instrukcijos
UROLIX hidrofiliniai kreipiamieji laidai

Sias naudojimo instrukcijas galima parsisiysti i§ masy interneto svetainés: urotech.com

Opomba: Ta medicinski izdelek lahko pridobi in uporablja samo
usposobljeno medicinsko osebje. Ce izdelka ne uporabljate v skladu
z namensko uporabo, lahko pride do resne in nepopravijive $kode.

1. Opis
Vodilne Zice se uporabljajo za vse instrumente in katetre, ki so vstavljeni
v telo med endouroloskim posegom.

2. Vsebina in pakiranje
Vodilna Zica, izdelana iz nitinola, s hidrofilno previeko

3. Namenska uporaba
Vodilna Zica omogoca namestitev katetra ali instrumenta med
diagnosti¢no ali terapevtsko uporabo v urinarnem traktu.

4. Indikacije
Endourolo$ka uporaba: (ureteroskopija, vstavitev uretralnega stenta,
vstavitev uretralnega kanala za dostop ali ureterorenoskopa itd.)

5. Kontraindikacije

Kontraindikacije izhajajo iz omejitev za endourolo$ki poseg:

- Infekcija urinarnega trakta

- Urosepsa

- Podvrzenost nenormalnim krvavitvam

- DaljSe obstrukcije, kroni¢na urinarna obstrukcija, ekstrinzicna
obstrukcija

6. Populacija bolnikov

Populacija bolnikov ali ciljna skupina bolnikov izhaja iz indikacije, ki jo
doloci odgovorni zdravnik, ki terapevtsko zdravi bolnika kot del
endourolo$kega posega (vodilni poseg sam po sebi) skladno

z namensko uporabo medicinskega pripomocka.

Omejitve glede populacije bolnikov oz. ciljne skupine bolnikov niso
znane.

Uporaba izdelka pri mladoletnih osebah:
Uporabnik lahko uporabi izdelek pri mladoletnih osebah v primeru, da
psiholosko in anatomsko stanje bolnika dovoljuje uporabo izdelka.

Uporaba izdelka pri noseénicah ali dojecih materah:

Indikacijo za uporabo izdelka pri nosecnicah ali doje¢ih materah mora
uporabnik omejiti na podlagi psiholoskega in anatomskega stanja
posamezne bolnice.

7. Morebitni stranski ucinki

- Hematurija

- Okuzba (napredujoca)

- Krvavitve

- Bakteriemija

- Disurija

- Bolecina v bo¢nem delu

Pri specificnih uporabah se lahko pojavijo tudi drugi stranski ucinki.

8. Navodila
Vzemite vodilno Zico z zasc¢itno cevko iz embalaze, nato navlazite
hidrofilno vodilno Zico in jo vzemite iz zas¢itne cevke.

Notranja vstavitev uretralnega stenta:
Vstavitev uretralnega stenta, ki je zaprt na eni strani
- Uretralni stent z odprtim koncem potisnite na togi konec vodilne Zice.
- Uretralni stent pritrdite na vodilno Zico s sponko.
- Nato ga vstavite skozi delovni kanal cistoskopa in ga potisnite
Vv ledvi¢ni meh.
- Ko je stent namescen, odstranite Zico.

Uretralni stent, ki je odprt na obeh straneh

- Vodilno Zico s prozno konico potisnite v ledviéni meh.
- S pomogjo vodilne Zice namestite uretralni stent.

- Odstranite vodilno Zico.

Vstavitev kanala za dostop, ureterorenoskopa itd.

- S cistoskopom dostopajte do odprtine v mehurju.

- Vodilno Zico vstavite skozi cistoskop v secevod in ledvico,
namestitev pa preverite z rentgenskim slikanjem.

- Odstranite cistoskop.

- Kanal za dostop, ureterorenoskop itd. vstavite prek vodilne Zice
v zgorniji del urinarnega trakta.
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. Morebitni zapleti in/ali tveganja
- Poskodbe secnice ali secevoda, ki povzrogijo strikturo
- Poskodbe mehurja
- Vodilne Zice ni mogoce potisniti skozi secevod v ledvico zaradi
blokade.
Poskodbe ledvice zaradi nenadzorovanega potiskanja v ledvi¢ni meh
- Uretralni kr¢i
- Infekcija urinarnega trakta
- Sepsa

-
o

. Opozorila/previdnostni ukrepi

- lzdelek je sterilen le v primeru, da je embalaza nepo$kodovana in
zaprta. Samo za enkratno uporabo!

- Upostevajte rok uporabnosti (glejte nalepko).

- lzdelka in sestavnih delov ne Cistite z alkoholom in jih ne obdelujte
z dezinfekcijskimi sredstvi. S tem lahko poSkodujete povrsino.

- Samo za enkratno uporabo! Izdelka ne uporabljajte ponovno, ga ne
reciklirajte oz. znova sterilizirajte. Ponovna uporaba, reciklaza ali
ponovna sterilizacija lahko ogrozi strukturno celovitost instrumenta
in/ali povzroci okvaro instrumenta, kar lahko privede do bolezni,
poskodbe ali celo smrti pacienta.

- Zdruzljivosti vodilnih Zic UROLIX z izdelki drugih proizvajalcev ni
mogoce zagotoviti. Priporo¢amo, da z vodilnimi Zicami UROLIX
uporabljate samo nase priporocene izdelke Urotech.

- Pred uporabo je treba natan¢no pregledati vse sestavne dele.
Morebitnih poskodovanih izdelkov ni dovoljeno uporabiti.

- To vadilno Zico lahko uporablja samo medicinsko osebje, ki je bilo
usposobljeno za uporabo vodilnih Zic.

- Vodilne Zice ne smete izvle¢i ali usmerjati ez ostre robove, kot so
tisti v kanilah, saj to lahko povzroéi uni¢enje in/ali raztopitev zunanje
hidrofilne previeke.

- Ne uporabljajte Zice s premerom, ki je vedji od navedene notranje
svetline stenta, katetra, kanala za dostop itd.

- Vodilne Zice ne potiskajte s togim koncem naprej, da preprecite
poskodbe ledvicnega meha ali stene mehurja.

- Ce se zgodi, da se Zica zatakne v stent, je treba v vseh okolig¢inah
Zico nemudoma popraviti.

- Iz telesa mora viseti dovolj dolg konec vodilne Zice, da je v vsakem
trenutku zagotovljen dober dostop do vodilne Zice.

- Vodilno Zico uporabite samo z vizualnim usmerjanjem, da lahko
nadzorujete polozaj vodilne Zice.

- Vodilna zica se lahko poskoduje zaradi nenadzorovanega potiskanja
ali vlecenja cez toge, ostre robove, pri cemer se odstrani plasticna
previeka.

- Hidrofilne Zice je treba pred uporabo navlaziti. V ta namen je na
zascitni cevki namescen prsilni nastavek.

- Pazite, da se hidrofilne Zice med uporabo ne posusijo, saj to lahko
povzroéi zatikanje in po$koduje instrument — prosimo, da to
upostevate v primeru podalj$ane uporabe.

- Hidrofilne vodilne Zice UROLIX so namenjene za omejeno uporabo

< 60 minut.

11. Interakcija z drugimi zdravili
Vodilna Zica se lahko razbarva, ¢e uporabite metode urinarnega
pregleda, ki uporabljajo barvila.

12. Transportni pogoji in pogoji skladis¢enja

I1zdelke lahko prevazate in jih skladiS¢ite samo v embalazi, ki je za to
namenjena. Za transport ni navedenih dodatnih posebnih zahtev.
|zdelke morate hraniti na suhem mestu in jih za&¢ititi pred neposredno
sonéno svetlobo, temperatura pa naj bo 5-30 stopinj Celzija.

13. Nezeleni dogodek

Druzba Urotech za uporabo tega pripomocka zahteva, da uporabnik
o vseh nezelenih dogodkih, ki vkljuCujejo ta izdelek, poroca
nacionalnemu organu in druzbi Urotech.

14. Odstranjevanje

Po uporabi ta izdelek lahko predstavlja biolosko tveganje. Ravnanje

z izdelkom in odstranjevanje morata biti skladna z uradnimi medicinskimi
postopki, upostevati pa je treba veljavne pravne predpise.

Atkreipkite démes;: §j medicininj gaminj jsigyti ir naudoti gali tik
iSmokytas medicinos personalas. Naudojant gaminj ne pagal numatytajg
paskirtj galima sukelti didele negrjztama Zalg.

1. Aprasas
Kreipiamieji laidai naudojami visiems instrumentams ir kateteriams,
ivedamiems per endourologing procedurg.

2. Turinys ir pakuoté
Kreipiamasis laidas, pagamintas i$ nitinol su hidrofiline danga

3. Paskirtis
Naudojant kreipiamajj laidg lengviau jvesti kateterj arba instrumentg per
diagnostines ar gydomasias $lapimo taky proceddras.

4. Indikacijos
Endourologinis pritaikymas: (ureteroskopija, $lapimtakiy stentavimas,
Slapimtakiy prieigos movos arba ureterorenoskopo jvedimas ir t. t.)

5. Kontraindikacijos

Kontraindikacijos kyla pagal endourologinés proceddros apribojimus:

- Slapimo taky infekcija

- Urosepsis

- Netinkama kraujavimo diatezé

- llgalaikés obstrukcijos, létiné Slapimo taky obstrukcija, iSorinés
obstrukcijos

6. Pacienty populiacija

Pacienty populiacija arba tiksliné pacienty grupé sudaryta pagal
atsakingo gydytojo indikacija, kuris nori gydyti pacientg taikydamas
endourologine procediirg (pagrinding procedirag) pagal numatytajg
medicinos priemonés paskirtj.

Néra Zinomy pacienty populiacijos ar tikslinés pacienty grupés
apribojimy.

Gaminio naudojimas vaikams:
naudotojas gali naudoti gaminj vaikams, jei paciento fiziologinés ir
anatominés salygos leidzia naudoti gamin;.

Gaminio naudojimas nés¢ioms ar Zindanéioms moterims:
naudotojas turi susiaurinti gaminio naudojimo néscioms ar Zindanc¢ioms
moterims indikacijas pagal atitinkamas pacientés fiziologines ir
anatomines salygas.

7. Galimi Salutiniai poveikiai

- Hematurija

- Infekcija (kylancioji)

- Kraujavimas

- Bakteremija

- Dizurija

- Pilvo Sono skausmas

Papildomi $alutiniai poveikiai kyla dél individualaus konkretaus
naudojimo.

8. Instrukcijos

ISimkite kreipiamajj laidg su dozavimo vamzdeliu i$ pakuotés, tada
sudrékinkite hidrofilinj kreipiamajj laida ir iSimkite jj i$ dozavimo
vamazdelio.

Vidinis Slapimtakiy stentavimas:

Vienoje puséje uzdaras $lapimtakiy stentavimas

- Stumkite Slapimtakiy stentg standZiuoju galu j kreipiamajj laida.

- Slapimtakiy stentas pritvirtinamas prie kreipiamojo laido spaustuku.

- Tada jveskite jj j darbinj cistoskopo kanalg ir stumkite iki inksto
geldelés.

- |vedus stendg laidas iSimamas.

IS abiejy pusiy atviras $lapimtakiy stentas

- Veskite kreipiamajj laidg lanksciuoju galu iki pat inksto geldelés.

- |veskite Slapimtakiy stentg naudodami kreipiamajj laidg.

- ISimkite kreipiamajj laida.

Prieigos movos, ureterorenoskopo jvedimas ir t. t.

- Cistoskopu prieikite prie Slapimo puslés angos.

- |veskite kreipiamajj laidg per cistoskopa j Slapimtakj ir inkstg
tikrindamiesi rentgeno vaizdais.

- ISimkite cistoskopa.
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. Galimos komplikacijos ir (arba) rizika
- Slaplés arba $lapimtakio paZeidimas ir dél to susidaranti striktdra.
- Slapimo paslés pazeidimas
- Kreipiamojo laido negalima jstumti per Slapimtakj j inkstg dél
uzsikim§imo.
- Inksty suzalojimas dél nevaldomo jstimimo j inksto geldele.
- Slapimtakiy spazmai
- Slapimo taky infekcija
- Sepsis

=
o

. |spéjimai / atsargumo priemonés

- Sis gaminys yra sterilus, jei pakuoté nepaZeista ir neatplésta. Skirta
naudoti tik vieng kartg!

- Laikykités galiojimo laiko (Zr. etikete).

- Nevalykite gaminio ir rinkinio komponenty alkoholiu ir neapdorokite
dezinfekantu. Tai gali pazZeisti pavirsiy.

- Skirta naudoti tik vieng kartg! Nenaudokite, neperdirbkite ir
nesterilizuokite pakartotinai. Pakartotinai naudojant, perdirbant ar
pakartotinai sterilizuojant gali pablogéti instrumento struktarinis
vientisumas ir (arba) sutrikti veikimas, ir tai gali lemti paciento liga,
suzalojimg arba mirt].

- UROLIX kreipiamujy laidy suderinamumo su kity gamintojy
gaminiais uztikrinti negalima. Su UROLIX kreipiamaisiais laidais
rekomenduojame naudoti tik rekomenduojamus Urotech gaminius.

- Prie§ naudojant batina patikrinti visus komponentus. Naudoti galimai
sugadintus gaminius draudziama.

- §j kreipiamajj laidg gali naudoti tik medicinos darbuotojai, i§mokyti
naudoti kreipiamuosius laidus.

- Kreipiamojo laido negalima iStraukti ar valdyti per astrius krastus,
pavyzdziui, kaniules, nes taip galima sunaikinti ir (arba) pasalinti
iSorine hidrofiling danga.

- Nenaudokite laido, kurio skersmuo didesnis nei nurodytas stento,
kateterio, prieigos movos ir t. t. vidinis spindis.

- Kreipiamojo laido negalima stumti standziuoju galu j priekj, kad
nebity suzalota inksto geldelé ar Slapimo pislés sienelé.

- Jeilaidas uzstringa stente, laidg visais atvejais batina iSkart pataisyti.

- Visada turi likti pakankamas kiekis kySancio kreipiamojo laido, kad jj
bet kada baty galima pasiekti.

- Stumkite kreipiamajj laida tik naudodami vaizdines priemones, kad
stebétumeéte kreipiamojo laido padétj.

- Kreipiamasis laidas gali bati paZeistas, nekontroliuojamai jj stumiant
ar traukiant per standzius, astrius pakra$cius, tokiu badu nulupant
plastiking danga.

- Prie$ naudojant hidrofilinius laidus batina sudrékinti. Tam dozavimo
vamzdelyje jmontuotas purS§kimo adapteris.

- Naudojant hidrofiliniams laidams negalima leisti iSdZidti, nes jie gali
prilipti ir sugadinti instrumentg — atsizvelkite j tai, jei naudojimo
trukmé ilgesné.

- UROLIX hidrofiliniai kreipiamieji laidai skirti naudoti laikinai,

<60 minuciy.

11. Saveika su kitais vaistais
Kreipiamasis laidas gali nusidazyti kita spalva, jei taikomi $lapimo taky
iStyrimo metodai, kuriems naudojami dazai.

12. Transportavimo ir laikymo salygos

Gaminius transportuoti ir laikyti galima tik tam skirtose pakuotése. Néra
papildomy specialiy transportavimo reikalavimy.

Gaminius reikia laikyti sausoje ir apsaugotoje nuo tiesioginiy saulés
spinduliy vietoje, 5-30 °C temperataroje.

13. Nepageidaujami jvykiai

Naudojant §j prietaisg Urotech nurodo, kad apie visus nepageidaujami
ivykius, per kuriuos buvo naudojamas $is gaminys, naudotojas turi
pranesti nacionalinei institucijai ir Urotech.

14. Jrenginio iSmetimas

Panaudotas gaminys gali kelti biologinj pavojy. Naudokite ir iSmeskite
laikydamiesi pripaZinty medicininiy procedary ir remdamiesi taikomais
teisiniais reglamentais.

LietoSanas noradijumi
UROLIX hidrofilas vadstigas

Sos lietodanas noradijumus var lejupieladét arf misu vietné: urotech.com
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lespéjamas komplikacijas un/vai riski
Urinizvadkanala vai urinvada bojajums, kas izraisa turpmaku

levérojiet! So medicinisko izstradajumu atauts iegadaties un lietot tikai 9.
izglitotiem medicinas darbiniekiem. Izstradajuma izmanto$ana arpus -

- |veskite prieigos mova, ureterorenoskopa ir t. t. per kreipiamajj laidg j

virsutinius $lapimo takus.

Simbol / Szimbélum / Symbol / Simbolis / Simbols

RO

HU

SK

SL

LT

LV

Producator

Gyarto

Vyrobca

Izdelovalec

Gamintojas

Razotajs

paredzétas lietoSanas var izraisit nopietnus un neatgriezeniskus
bojajumus.

1. Apraksts
Vadstigas izmanto visiem instrumentiem un katetriem, kurus ievieto
endourologiskas procediras laika.

2. Saturs un iepakojums
Vadstiga ir izgatavota no nitinola ar hidrofilu parklajumu

3. Paredzéta lietoSana
Vadstiga atvieglo katetra vai instrumenta ievietoSanu urincelos
diagnostikas vai terapeitiskas lietoSanas laika.

4. Indikacijas
Endourologiskie pielietojumi: (Ureteroskopija, urinvada stentésana,
urinvada piekluves apvalka vai ureterorenoskopa ievieto$ana utt.)

5. Kontrindikacijas

Kontrindikacijas rodas no endourologiskas procedaras ierobezojumiem:

- Urincelu infekcija

- Urosepse

- Nepareiza asinos$anas diatéze

- ligstosi aizsprostojumi, hronisks urincelu aizsprostojums, aré&ji
aizsprostojumi

6. Pacientu populacija

Pacientu populacija vai pacientu mérka grupa tiek iegita no indikacijam,
kuras nosaka atbildigais arsts, kur$ pacientam veic terapeitiskas
darbibas endourologiskas procedras (vado$as proceduras) laika
atbilstos$i paredzétajam mediciniskas ierices lietojumam.

Pacientu populacijai vai pacientu mérka grupai nav zinamu
ierobezojumu.

Izstradajuma lietoSana nepilngadigajiem:
Lietotajs var izmantot So izstradajumu nepilngadigajiem, ja to atlauj
pacienta fiziologiskie un anatomiskie apstakli.

Izstradajuma lietoSana gratniecém vai sievietém zidisanas laika:
Lietotajam ir jasasSaurina izstradajuma lieto§anas indikacija sievietém,
kuras ir gratnieces vai baro bérnu ar krati, nemot véra pacienta
individualos fiziologiskos un anatomiskos apstaklus.

7. lespéjamas blakusparadibas

- Hematrija

- Infekcija (pieaugosa)

- Asinosana

- Bakteriémija

- Dizirija

- Sapes sanos

Atseviski Tpasi pielietojumi izraisa papildu blakusparadibas.

8. Noradijumi
Iznemiet vadstigu ar dozatora cauruli no iepakojuma, péc tam
samitriniet hidrofilo vadstigu un iznemiet to no dozatora caurules.

lek$éja urinvada stentéSana:

Urinvada stenta viena puse aizvérta

- Uzvirziet urinvada stentu ar atvérto galu uz vadstigas stingra gala.

- Urinvada stents ir piestiprinats pie vadstigas ar skavu.

- Péc tam ievietojiet caur cistoskopa darba kanalu un virziet to lidz
nieres blodinai.

- Péc stenta ievietoSanas stiga tiek nonemta.

Urinvada stents atvérts abas pusés

- Vadiet vadstigu uz nieres blodinu ar elastigo galu pa prieksu.

- levietojiet urinvada stentu, izmantojot vadstigu.

- Vadstigas nonems$ana.

Piekluves apvalka, ureterorenoskopa utt. ievietoSana

- lzmantojot cistoskopu, pieklastiet urinpasla atverei.

- Caur cistoskopu ievietojiet vadstigu urinvada un nieré, parbaudei
izmantojot rentgenu.

- lznemiet cistoskopu

- lzmantojot vadstigu, ievietojiet piekluves apvalku, ureterorenoskopu
utt. aug$éjos urincelos.
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saSaurinajumu.

- Urinpasla bojajums
- Nosprostojuma dé| vadstigu nav iesp&jams caur urinvadu ievadit

nieré.

- Nieres bojajums, kas saistits ar nekontrolétu ievadi$anu nieres

blodina.

- Urinvada spazmas
- Urincelu infekcija
- Sepse

10. Bridinajumi un piesardzibas pasakumi

- lzstradajuma sterilitate ir nodrosinata tikai tad, ja iepakojums nav

bojats un atvérts. Tikai vienreizé&jai lieto§anai.

- levérojiet deriguma terminu (skatit etiketi).

- Netiriet izstradajumu un ta komponentus ar spirtu un neapstradajiet
to ar dezinfekcijas lidzekli. Tada veida var rasties virsmas bojajumi.

- Tikai vienreizéjai lietoSanai. Nelietojiet un nesterilizgjiet atkartoti.
Atkartota lietosana, parstradasana vai atkartota sterilizé$ana var
nelabvéligi ietekmét ierices strukturalo integritati un/vai radit ierices
darbibas traucéjumus, kas savukart var novest pie slimibas, traumas
vai pacienta naves.

- Nav iespéjams garantét UROLIX vadstigu saderibu ar aréjo razotaju
izstradajumiem. Ar UROLIX vadstigam iesakam izmantot tikai masu
ieteiktos Urotech izstradajumus.

- Pirms lietoSanas rlpigi japarbauda visi elementi. Nedrikst izmantot
produktus, kas var bat bojati.

- So vadstigu drikst izmantot tikai tads mediciniskais personals, kas ir
apmacits lietot vadstigas.

- Vadstigu nedrikst iznemt vai izmantot par asam malam, pieméram,
kanilém, jo tas var izraisTt aréja hidrofila parklajuma iznicinasanu
un/vai iz8kianu.

- Nelietojiet stigu ar diametru, kas lielaks par noradito stenta, katetra,
piekluves apvalka utt. iek$&jo limenu.

- Lai noverstu nieres blodinas vai urinpasla sienas traumas, vadstigu
nedrikst virzit ar stingro galu pa priekSu.

- Jairiespéjama stigas sapi$anas un iestrég$ana ar stentu, visos
gadijumos stiga nekavéjoties jakorigé pareizai virzibai.

- Lai pastavigi nodro$inatu labu piekluvi vadstigai, arpusé janodrosina
pietiekami gar$ vadstigas gals.

- Virziet vadstigu tikai vizuala parraudziba, lai uzraudzitu vadstigas
novietojumu.

- Vadstiga var tikt bojata, to nekontroléti stumjot vai velkot pari cietam,
asam malam un tada veida noplésot plastmasas apvalku.

- Pirms lietoanas hidrofilie vadi ir jasamitrina. Sim noltikam uz
dozatora caurules ir uzstadits smidzinaSanas adapteris.

- LietoSanas laika nedrikst pielaut hidrofilo stigu izza$anu, jo tas var
izraisit salipSanu un tadéjadi sabojat instrumentu - lddzu, nemiet
Véra ilgstosas izmanto$anas laika.

- UROLIX hidrofilas vadstigas ir paredzétas Tslaicigai lieto$anai
< 60 mindtes.

11. Mijiedarbiba ar citam zaléem
Ja urincelu izmeklésanai tiek izmantotas krasvielas ievadisanas
metodes, pastav iespé&ja, ka vadstiga maina krasu.

12. Transporté$anas un uzglabasanas apstakli

Izstradajumus var transportét un uzglabat tikai tam paredzétaja
iepakojuma. Nav noteiktas Tpasas papildu prasibas transportésanai.
Izstradajumi jauzglaba sausa un no saules stariem aizsargata vidé
5—30 °C temperatara.

13. Negadijums

Urotech norada, ka, lietojot So ierici, par visiem negadijumiem, kas
saistiti ar So izstradajumu, lietotajam jazino attiecigajai valsts iestadei un
Urotech.

14. UtilizéSana

Pé&c lietosanas $is izstradajums var radit biologisko apdraud&jumu.
Apstrade un utilizé8ana javeic saskana ar atzitam medicinas
proceddram un jaizpilda saskana ar konkrétas valsts attiecigo
likumdosanu.

max. 30°C

min. 5°C

Data fabricatiei

Gyartési datum

Détum vyroby

Datum izdelave

Pagaminimo data

Izgatavosanas datums

Simbol de conformitate
UE (numéarul indica
numarul de inregistrare
a organismului
notificate)

EU megfeleldségi szimbolum
(a szam a bejelentett
szervezet nyilvantartasi
szamat jelenti)

Oznagenie zhody EU
(8islo oznacuje
registraéné &islo
notifikovaného organu)

Evropski simbol za
skladnost (stevilka
ponazarja registracijsko
Stevilko priglasenega
organa)

ES atitikimo simbolis
(skaiéius nurodo
notifikuotosios jstaigos
registracijos numerj)

Atbilstibas ES prasibam
simbols (skaitlis norada
pilnvarotas iestades
registracijas numuru)

Numar comanda

Megrendelési szam

Cislo objednavky

Stevilka naroila

Uzsakymo numeris

Pasatijuma numurs

Cod lot

Tételszam

Kod sarze

Koda paketa

Partijos kodas

Partijas kods

Data expirarii

Lejarati id6

Datum spotreby

Uporaba

Naudoti iki

|zlietot Tz

Sterilizare cu oxid de
etilena

Etilén-oxidos sterilizalas

Sterilizacia etylénoxidom

Sterilizacija z etilen
oksidom

Sterilizuota etileno oksidu

Sterilizacija ar etilena
oksTdu

A nu se steriliza

Nem sterilizalhato

Nesterilizovat’

Ne sterilizirajte

Nesterilizuoti

Nesterilizét

A nu se reutiliza

Ujra nem hasznalhato

Nepouzivat opakovane

Ni za vnoviéno uporabo

Naudoti tik viena karta

Nelietot atkartoti

Atentie! Respectati

Vigyazat! Kérjik, tartsa be a

aver

>E@ K

Pozor! Dodrziavajte
vystrahy!

Pozor! U
opozorilal

& Laikykites
ispejimy!

Uzmanibu! levérot
bridinajumus!

j
g

Instructiunile de
utilizare trebuie
respectate!

=

r
L

A kezelési utasitasokat
feltétlenl be kell tartani!

Nutné je dodrziavat
pokyny na obsluhu!

Upostevati morate navodila
za delovanje!

Bitina laikyti naudojimo
instrukcijy!

levérot lietoSanas
pamacibas noradijumus!

Nu utilizati acest
produs la pacientii cu
stimulator cardiac sau
defibrilator implantat!

Ne hasznalja ezt a terméket
olyan betegeknél, akiknek

Nepouzivajte tento
vyrobok u pacientov s

Tega izdelka ne
uporabljajte pri pacientih s

ivr alyozot
helyeztek be, illetve
defibrillatort Ultettek be!

alebo
implantovanym
defibrilatorom!

po iki ali
vgrajenimi defribilatorji!

Nenaudokite $io gaminio
pacientams su
stimuliatoriais ar
implantuotais
defibriliatoriais!

So izstradajumu nedrikst
lietot pacientiem ar
elektrokardiostimulatoru vai
implanté&tu defibrilatoru.

Nu examinati prin
rezonants magnetica
pacientii care utilizeaza
acest produs!

MRT vizsgalat e terméket
hasznalé betegnél nem
lehetséges!

U pacientov
pouzivajicich tento
vyrobok su zakéazané
vySetrenia MR!

Pri pacientih, ki uporabljajo
ta izdelek ne izvajajte
slikanj z magnetno
resonanco!

Pacientams, kuriems
naudojamas $is gaminys,
negalima atlikti MRT
tyrimy!

Pacientiem, kam tiek
izmantots $is izstradajums,
nedrikst veikt MRT
izmeklgjumus.

A nu se utiliza daca
ambalajul este
deteriorat

@@@

Ne hasznalja, ha a

Vyrobok nepouZivaijte, ak

-

je poskodené balenie

Izdelka s podkodovano
embalaZo ne uporabljajte

Nenaudoti, jei pakuoté yra
paZeista

Nelietot, ja iepakojums ir
bojats

4 A se feri de umiditate

P:

Tartsa szarazon

Uschovajte v suchu

Poskrbite, da je izdelek suh

Laikyti sausai

Glabat sausuma

—
—

Nahor

Navzgor

Neapversti

Uz augsu

Limita de temperatura

|

Hémérséklet hatar

Teplotny limit

Omejitev re

Temperatariniai

T -

ierobezojums

A se proteja de lumina

Ne tegye ki napfény

Nevystavujte sinecnému

Ne izpostavljajte soncni

Saugoti nuo saulés Sviesos

Nepaklaut saules staru

N
~\g' x Pl i
77 Cti solara hatasanak svetlu svetlobi iedarbibai
A\
a
S kg max Limits de i a Limit stohovania podra Omejitev skladiscenja Krovimo ant vir$aus riba Novietosanas gréda
deasupra in functie de | tsmeg korlatozza. hmotnosti glede na tezo (svorio) ierobezojums péc svara
greutate

Wi«

Disponibil doar pe

Csak vényre kaphato

K dispozicii iba na

Na voljo samo z receptom

Isigyti galima tik su receptu

Pieejams tikai ar arsta

f( N baza de reteta (simbol | (Egyesiilt Allamok predpis lekara (symbol (simbol v ZDA) (JAV simbolis) norikojumu (ASV simbols)
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