LietoSanas noradijumi
Foleja katetri

@ PykoBoacTBO Mo aKcnnyaTauuu

BannoHHble kaTeTepbl Pones
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Visi silikona foleja balonkatetri

Sterilizéti ar ETO gazi / Nelietot atkartoti / Skatit lietoSanas
noradijumus / Nesterilizét atkartoti / Nelietot, ja iepakojums ir bojats /
Nepaklaut saules staru iedarbibai / Glabat sausuma

Paredzéta lietoSana

Foleja balonkatetrus izmanto ikdienas drenazai vai ikdienas
pécoperéacijas drenazai un urinpasla skalosanai. Sis katetrs jalieto tikai
urologija.

LietoSanas noradijumi

Sagatavosana

- Izmantojot aseptisku metodi, iznemiet katetru no sterila iepakojuma. /
- Ar 8lirci iepildiet balona sterilu Gdeni un parbaudiet balona
hermétismu, ka art parbaudiet varstu. / - Péc hermétisma parbaudes
pilnTba iztukSojiet balonu.

levadi$ana

- Savienojiet katetra piltuvi ar urina maisa savienotaju. / - leziediet
katetru ar $kistoSu Zeleju uz tdens bazes. / levietojiet katetru, [idz
katetra balona pareizas pozicijas sasnieg$anai. / - Ar §lirci iepildiet
balona sterilu Gdeni atbilsto$i tilpuma radijumam uz katetra piltuves.
Neparpildiet balonu! / - Lai nodrosinatu katetra funkciju, parbaudiet
urina plasmu no novado$as piltuves. / - Ja nepiecieSama urinpasla
skaloSana, pievienojiet skaloSanas §kidumu skaloSanas piltuves
savienojumam.

Iznemsana

- Piln1ba iztukSojiet balonu, atbrivojot Slirces virzuli. Veiciet tikai
saudzigu aspiraciju. / - Izvelciet katetru no pacienta.

Bridinajums

- Nelietot ierici, ja iepakojums ir bojats vai atvérts. / - Balons atkartoti
jauzpilda vismaz reizi divas nedélas ar noradito nominalo piepildisanas
tilpumu. / - Ja balonu nevar iztukSot ar $lirci, ar Sk&rém nogrieziet sanu
pievadu zem varsta. / - Katetra korpusam izmantojiet SkistoSus
lubrikantus uz Gdens bazes. Nelietojiet lubrikantu uz naftas bazes. /

- Nekad neaizspiediet katetru, izmantojot spailes. Izmantojot spailes,
katetru var sabojat. / - Nelietojiet $lirci ar adatu. / - Urina parauga
savaksanu neveiciet tieSi no katetra korpusa. / - lerices utilizaciju
veiciet saskana ar spéka esosajiem valsts noteikumiem par biologiski
bistamiem atkritumiem. / - Glabasanas laika nepaklaujiet izstradajumu
augstas temperatiras, mitra gaisa un ultravioleto staru iedarbibai. /

- Lai izvairitos no iespéjama inficéSanas riska, nesteriliz&jiet un
neizmantojiet ierici atkartoti. / - Parmériga aréja spéka ietekmes vai
saskrambajumu rezultata var tikt nogriezta silikona caurule vai
eksplodét balons, tadé| ar tiem jarikojas uzmanigi.

Kontrindikacijas

- Urinizvadkanala glotadas kairinajums.

- Nepareizi novietots katetrs var izraisit urinizvadkanala bojajumus, ja
balons tiek piepUsts urinizvadkanala.

Balona piepiisanas tilpums

Balona Minimalais Maksimalais
ietilpiba tilpums tilpums

1,5 ml 1,5 ml 1,5 ml

3ml 3ml 3ml

5ml 5ml 5ml

5-10 ml 5ml 10ml

30 ml 30 ml 30 ml
Piezime.

Lai samazinatu silikona balona difdziju, ieteicams balona iepildit 5%
glicerina Skidumu.

Uzmanibu! Federalais (ASV) likums lauj pardot ierici tikai arstiem vai
péc vinu noziméjuma.
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CunukoHoBbIe 6annoHHbIe KateTepbl Pones

CTepunnaoBaHo aTuneHokcuaoM. / MoBTopHoe Ucnonb3oBaHue
3anpetleHo. / CM. pyKoBOACTBO No akcrnyatauuu. / MoBTopHast
CTepunusauns sanpetieHa. / icnonb3oBaHue npw noBpexgeHnn
ynaKkoBKy 3anpetueHo. / Bepeyb OT nonagaHns CONHeYHbIX nyyen. /
XpaHMTb B CyXOM MecTe.

Hasnauenue

BannoHHble kaTeTepbl Pornest UCMONb3YITCS A1 NNaHOBOMo
[IPEHUPOBAaHUSA WU CTaHAAPTHOTO MOCTONEPaTUBHOMO APEHUPOBAHUS
CMpUHLEBAHUSA MOYEBOro Ny3blps. [JaHHbIN kaTeTep creayeT
UCMONb30BaTh TOMLKO B YPOIOTMN.

PykoBoACTBO No akcnnyataumu

MoaroToBka

- M3Bneuyb kaTeTep 13 CTEpUNbLHOroO MeLlka NocpeACcTBOM MeToda
acenTuku. / - 3anuTb CTEpUNbHYIO BoAy B 6ansioH ¢ MOMOLLbIO LWNpuua
npoBepuTtb 6annoH n obpaTHbIi knanaH Ha npeaMeT yTedek. / - Mocne
NpoBeAEHNs MPOBEPKI repMETUYHOCT NOMHOCTbLIO CAYTh BansoH,
UCMONb3ys LWNPWULL.

BBsepgeHue

- MoaKniounNTL BOPOHKY KaTeTepa K COeIMHUTENo MoYenpuemMHuka. /

- Cma3zaTb kaTeTep BOAOPaCcTBOPUMbIM renem. / - BBoauTb kateTep Ao
Haanexallero pasMelleHus 6annoHa kateTepa B MOYEBOM y3bipe. /

- 3anuTb CTepUnbHyto Bogy B 6ansioH ¢ MOMOLLLIO LWNpULIA 40 YPOBHS,
yKa3aHHOro Ha BOpOHKe kaTeTepa. He nepekauvBaTb. / - [poBepuTb
MOTOK MOYY U3 APEHaXHOW BOPOHKU, YTOBbI y6eauTbCsl B NPaBUbHOCTY
yHKUWOHMPOBaHWs kaTeTepa. / - [py Heo6Xx0AMMOCTU CrpUHLIEBaHNS
NOAKMIOUYUTE EMKOCTb C UPPUTaLMOHHBIM PACTBOPOM K pasbemy
MPPUraLyOHHOM BOPOHKM.

W3BneueHue

- MonHocTblo cayTb GanmnoH nyTem pas6rokMpOBKY MOPLLHS LUMpULa.
CobntogaTb OCTOPOXHOCTL MpK acnupaumn. / - 3enedb kateTep 13
MOYEBOTO My3bIpsi U YpeTpbl NaLumneHTa.

Mpenynpexaexune

- He ncnone3osatb yCTPONCTBO, €CNY yNakoBKa NnospexaeHa unm
oTkpbITa. / - BannoH cnepyeT NOBTOPHO HagyBaTb MUHUMYM pas3 B ABe
HeAenu ¢ y4eToM ykasaHHOTrO HOMUHAMBLHOTro 06 bema HanosnHeHus. /

- Ecnu 6annoH He yaaeTcst cayThb C MOMOLLbIO LWNpULA, criedyet
MCNOnb30BaTh HOXHULIbI, YTOOLI 06pe3aTk GokoBO OTBOA NOA,
KnanaHoM. / - Ha kaHtonio kaTeTepa crieflyeT HaHOCUTb
BOOPACTBOPUMbIE CMa304Hble MaTepuarbl. 3anpeLyaeTcs Ucnonb3oBaTh
CMa3oyHble MaTepuarbl Ha OCHOBE HebTenpoayKToB. / - Hu npu kakux
obcTosiTenbCTBax He 3akumaTth kateTep. Katetep MoxeT nonyynTs
nospexaenus. / - 3anpelyaeTcst UCNONL30BaTL LWNPUL, C UMMOWA. / -
Banpelaetcs genatb oT60p Npobbl MOYM HenocpeACTBEHHO Yepes
KaHIonto kateTepa. / - YCTpOUCTBO criegyeT yTUNn3npoBaTh B
COOTBETCTBUM C MPUMEHVMbIMY FOCYAapCTBEHHBIMW HOpMaTBaMu,
NPUHATLIMK 41151 BUONOrNyYecky onacHbIx 0TX0AO0B. / - 3anpelaeTcs
XpaHUTb YCTPOICTBO B YCMOBUSIX BLICOKUX TEMMEpPaTyp, BNaXHOCTH, a
Takke nop Bosaenctanem YP-nyyeit. / - Bo nsbexaHune noteHumanbHbIx
PUCKOB MH(EKLM NOBTOPHbIE CTEPUNN3ALIUS U UCTONb30BaHKe
yCTpoOWCTBa 3anpeLueHbl. / - [pn NpUMeHeHnn CnnLLKOM GOnbLUOW Cumbl
unm o6pasoBaHMK LiapaniH BO3MOXEH 06pbIB CUIMKOHOBOW TPYGKM M
paspbiB 6annoHa.

MNpoTtuBonokasaxus

- PasgpaxeHve cnuancToi ypeTpsl.

- HeHap,ne)Kau.lee pasmMelleHne KaTteTepa MOXeT CTaTb I'IpllIHIIIHOIZ
noBpexaeHUs ypeTpsbl, ecnv 6annoH 6bin HaayT B ee Npefenax.

O6bem HanonHeHus Gannoxa

EmkocTb MuHuManeHbI | MakcumanbHbIv
6annoHa o6bLem o6Lem

1,5 Mn 1,5 Mn 1,5 mn

3mn 3 wmn 3 mn

5mn 5wmn 5 mn

5-10 mn 5wmn 10 mn

30 mn 30 mn 30 mn

MNpumeuanune

[Ana noHwxeHns ctenenn anddyanmn pekoMeHayeTcs 3anonHuTb
CUMUKOHOBBIV 6annoH 5% rnuueprHOBLIM PacTBOPOM.

Buumanue! B cootBeTCTBUM C (heepanbHbiM 3aKOHOAATENBCTBOM
(CLUA) npofaa HacTOALLEro yCTPOCTBa MOXET OCYLLECTBATLCS
VCKITIOUNTESBbHO Nevallm BpaioM UMu Mo ero 3akaay.
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Tamami Silikon Foley Balon Kateter

ETO Gazlyla sterilize edilmistir / Yeniden kullanmayin / Kullanma
talimatlarina bakin / Yeniden sterilize etmeyin / Paket hasar gérmusse
kullanmayin / Giines 1s1gindan uzak tutun / Kuru tutun

Kullanim amaci

Foley Balon Kateterler, idrar kesesinin rutin bosaltimi, ameliyat sonrasi
rutin bosaltimi ve irrigasyonu igin kullanilir. Bu kateter, yalnizca roloji
icin kullaniimalidir.

Kullanma Talimatlari
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Hazirlik

- Kateteri steril keseden aseptik teknik kullanarak ¢ikarin. / - Balona
siringayla steril su doldurun ve balonda sizinti olup olmadigini ve valfi
kontrol edin. / - Sizinti testinden sonra, balonun havasini sinngayla
tamamen bosaltin.

Takma

- Kateter hunisini idrar torbasi konektoriine baglayin. / - Suda
¢ozunebilir jelle kateteri yaglayin. / Kateter balonu idrar kesesine dogru
bir sekilde yerlestirilinceye kadar kateteri sokun. / - Balona bir
siringayla kateter hunisinde belirtilen hacme kadar steril su doldurun.
Cok fazla sisirmeyin. / - Kateter islevinden emin olmak igin bosaltma
sistemindeki idrar akisini kontrol edin. / - Idrar kesesi irrigasyonu
gerekirse, irrigasyon ¢ozeltisini irrigasyon hunisine baglayin.

Gikarma

- Siringa tabasini serbest birakarak balonun havasini tamamen
bosaltin. Yalnizca hafif aspirasyon kullanin. / - Kateteri hastadan
cikarin.

Uyani

- Paket hasar gérmusse ya da agiimissa, cihazi kullanmayin. / - Balon
en az iki haftada bir belirtilen nominal dolum hacminde yeniden
sisiriimelidir. / - Balon siringayla sisirilemezse, valfin altindaki yan kolu
kesmek igin makas kullanin. / - Kateter saftinda suda ¢oztinebilir
yaglayicilar kullanin. Petrol bazl yaglayicilar kullanmayin. / - Kateteri
kesinlikle kelepgelemeyin. Kateter kelepceden hasar gérebilir. /

- Siringay igneli kullanmayin. / - idrar érnegini dogrudan kateter safti
araciligiyla almayin. / - Cihazin atilmasi, biyolojik olarak tehlikeli atik
icin gegerli ulusal yénetmeliklere uygun olarak yapilmalidir. / - Uriinii
saklama sirasinda yiiksek sicakliga, nemli havaya ya da ultraviyole
1sina maruz birakmayin. / - Olasi risklerden veya enfeksiyondan
kaginmak igin, bu cihazi yeniden sterilize etmeyin ya da yeniden
kullanmayin. / - Asiri harici gli¢ ya da ¢izilmeler nedeniyle silikon ttip
yirtilabilir ya da balon patlayabilir, bu nedenle kullanirken dikkatli olun.

Kontraendikasyonlar

- Uretral mukoza irritasyonu.

- Balon Uretra iginde sisiriimigse, yanlis bir sekilde yerlestirilen kateter
Uretral hasara neden olabilir.

Balon Sisirme Hacmi

Balon Minimum Maksimum
Kapasitt Hacim Hacim

1,5 ml 1,5ml 1,5ml

3ml 3ml 3ml

5ml 5ml 5ml

5-10 ml 5ml 10 ml

30 ml 30 ml 30 ml

Not

Silikon balonun diflizyonunu azaltmak igin, balona %5 gliserin gézelti
doldurulmasi &nerilir.

Dikkat: Federal (ABD) yasa, bu cihazin yalnizca bir doktor tarafindan
ya da bir doktor siparisiyle satilmasina izin verir.
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